
葡萄糖（GLU）检测试剂盒说明书

【包装规格】

试剂：60 毫升 / 瓶 ×4；

校准品：1 毫升 / 瓶 ×1；

【预期用途】

用于体外定量测定人血清中葡萄糖的含量。

临床意义：血液中的糖类称为血糖，绝大多数情况下为葡萄糖。人体各组

织细胞活动所需的能量大部分来自葡萄糖，因此血糖必须维持在一定水

平，保障机体各器官组织的生理需求。检测结果高于参考值常见于各类糖

尿病、脱水、高热、呕吐、腹泻等；检测结果低于参考值常见于胰岛 B 细

胞瘤、尿毒症等。

【检测原理】

葡萄糖在葡萄糖氧化酶作用下生成葡萄糖酸与过氧化氢；过氧化氢在过氧

化物酶催化下，与苯酚、4‑ 氨基安替比林反应生成红色醌类化合物。反应

方程式：

葡萄糖 + H₂O + O₂ → 葡萄糖酸 + H₂O₂

2H₂O₂ + 4‑ 氨基安替比林 + 苯酚 → 红色醌类化合物 + H₂O

红色醌类化合物在 505 nm 波长处有强吸收峰，显色强度与血清中葡萄糖

浓度成正比。与同等条件处理的校准品比对，即可测定血清中葡萄糖含

量。

【主要组分】

磷酸钾 13.61 g/L、4‑ 氨基安替比林 60.0 g/L、氯化钾 0.06 g/L、过氧

化物酶 2 KU/L、葡萄糖氧化酶 32 KU/L、抗坏血酸氧化酶 5 KU/L、表面活

性剂、抑菌剂。

葡萄糖校准品。

【储存条件及有效期】

试剂盒 2 ℃～8 ℃避光保存，有效期 12 个月。试剂瓶注意避光；开瓶后

置于 2 ℃～8 ℃保存，可稳定 30 天。生产日期、有效期详见标签。

【样本要求】

新鲜血清样本，避免溶血、脂血，避免反复冻融，污染样本禁止使用。

【检验方法与操作步骤】

项目 参数

波长 510 nm

分析方法 终点法

试剂 1 900 μl

样本 20.0 μl

混匀，37 ℃孵育 5 min 混匀，37 ℃孵育 5 min

校准法计算公式：GLU＝(△A 测定 ÷△A 校准) ×Cs（Cs 为校准液浓

度）

【校准与质量控制】

请使用本试剂盒配套的校准品。

【参考区间】

3.9 mmol/L～6.1 mmol/L（注：各实验室应建立本实验室的参考区间）

【检测结果解读】

若检测结果超出线性范围，需用生理盐水对样本按比例稀释，测定结果乘

以稀释倍数。检验结果须由专业人员审核。受检者年龄、性别、体重等因

素会影响检测结果。通常结果落在参考区间内判定为正常；处于临界区

间，应重新检测确认；检测结果明显超出参考区间，或复查后仍然超出参

考区间，则判定结果异常。若检测结果与临床情况不符甚至相悖，应当分

析查找原因。

【检测方法局限性】

样本中下述浓度干扰物质对检测结果无影响：胆红素≤100 μmol/L、维生

素 C≤0.5 g/L、肝素钠≤100 IU/mL。

【产品性能指标】

1. 外观：试剂为无色或微红色澄清液体。

2. 试剂空白吸光度：≤0.15A。

3. 分析灵敏度：当样本浓度为 5.55 mmol/L 时，吸光度变化值≥

0.18。

4. 线性范围：2.2 mmol/L～25 mmol/L 范围内呈线性，线性相关系数

r≥0.990。

5. 精密度：重复性变异系数（CV）≤5%；批间差（R）≤10%。

6. 准确度：相对偏差 (b) 在 ±10% 范围内。

7. 装量：不低于标示装量。

【注意事项】

1. 本产品仅用于体外诊断。

2. 使用前请仔细阅读说明书，并严格按照说明书正确操作。

3. 使用试剂时做好必要防护，切勿吞服，避免接触皮肤与黏膜。

4. 请在产品有效期内使用，不同批号试剂不可混用；建议每日使用完

毕后及时拧紧瓶盖。

5. 所有待测样本及废液须按照国家及地方法律法规进行处置。

【标识说明】

含义：参阅使用说明书 ； 含义：体外诊断医疗器械；

含义：储运温度 2℃～8℃； 含义：生产批号； ：失效日

期。
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【基本信息】

注册人 / 生产企业名称：河北艾欧路生物科技有限责任公司

地址：石家庄市高新区湘江路 319 号 06‑ 401

联系电话：0311‑ 87319118

售后服务单位名称：河北艾欧路生物科技有限责任公司

售后联系电话：0311‑ 87319008

生产地址：石家庄市高新区湘江路 319 号 06‑ 402、403

医疗器械生产许可证号：冀食药监械生产许 20180052 号


